胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素-17检测试剂盒参数要求
	序号
	参数名称
	参数要求

	1
	检测原理
	荧光免疫层析法

	2
	检测项目
	胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素-17
年用量：1200人份

	3
	仪器要求
	荧光免疫分析仪（试剂配套）

	
	
	[bookmark: _GoBack]检测灵敏度：≤1μg/ml（微球溶液）

	
	
	检测线性：r≥0.99

	
	
	检测精密度：CV<1.5％ 

	4
	试剂要求
	与仪器同一厂家同一品牌

	
	
	准确度评价：其回收率应在85%~115%范围以内。

	
	
	灵敏度：
胃蛋白酶原I≤1.9μg/L、胃蛋白酶原II≤1.0μg/L、胃泌素-17≤0.5pmol/L。

	
	
	精密度：CV应≤10.0%

	
	
	批间差：CV应≤15.0%

	5
	其他要求
	产品参考值符合《国家消化道早癌防治中心联盟》检测标准。

	
	
	连接Lis系统（承担接口费用），数据双向传输。



