自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒及配套设备参数
	序号
	参数名称
	参数要求

	1
	检测原理
	免疫印迹法

	2
	检测项目
	一次性检测6-9项，必须包括抗线粒体亚型2抗体（AMA-M2）、抗肝肾微粒体抗体（LKM-1）、抗肝溶质抗原1型抗体（LC-1）、抗可溶性肝抗原（SLA）、抗Sp100抗体（Sp100）和抗gp210抗体（gp210）等检测项目，年用量：240人份。

	3
	仪器要求
	配套自动化设备及结果判读系统。

	
	
	[bookmark: _GoBack]检测能力：≥40条/批次

	
	
	孵育温度及时间：可调节

	
	
	孵育摇摆频率：可调节

	
	
	连接Lis系统（承担接口费用），数据双向传输。



