医用冷藏箱技术参数要求
1、容积：不低于1000L。
2、温度要求：单冷藏，2-8℃（避免冰点温度出现导致药品冻结），不结霜，不积水。
3、温、湿度控制：数字温控，（温湿度记录仪，保障温度精确，不受环境温度影响）；自动记录（实现数据电脑导出，文件格式多样，便于操作）温湿度记录间隔可调节（30m-12h）；软件：人机界面，操作简便，性能齐全。
4、制冷方式：风冷式（循环风机和风道，避免冰点温度出现导致药品冻结）。
5、报警提示：LED报警（及时排除隐患）。
6、关键部件：进口。
7、可移动（脚轮）、双开门。

