妇产科LED手术灯技术参数
1. 电源；220V±22V,50HZ±1HZ。
2. 工作电压：24V。
3. 输入功率：27VA。
4. 光源：LED灯珠。
5. 灯光照度≧10000LUX（距灯泡一米处）。
6. 色温≧4000±500K。
7. 温升≦100C。
8. 灯头前后，左右调节≧750C。
9. 升降距离≧550mm。
10.升降臂绕固定座旋转≧3200C。
[bookmark: _GoBack]11.应用范围：适用于医院妇产科以及手术室辅助照明。






                             
