LED检查灯技术参数
1. 电源；220V±22V,50HZ±1HZ。
2. 工作电压：24V，输入功率：27VA。
3. 光源：LED灯珠。
4. 灯头前后，左右调节≧750C。
5. 升降距离≧550mm。
6. 升降臂绕固定座旋转≧3200C。
7. 脚踏开关安装在底座上。
8. 应用范围：适用于医院的耳鼻喉科，泌尿科，妇产科以及手术室辅助照明。
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